
Instructions for use
Single Use Ambu® Neuroline Monopolar  
Neurology Needle Electrode (without lead wire)

Intended Use
The Ambu® Neuroline Monopolar Needle Electrode are made for 
muscle activity recording for Electromyography (EMG) applications.
The needle electrodes are for single use only. 

Precautions
1.  The Ambu® Neuroline Monopolar Needle Electrode shall 

be used by health care professionals trained in 
performing neurophysiological examination.

2.  For single use only. Reuse of product can cause 
contamination, leading to infections. 

3.  Do not soak, rinse or sterilize this device as these 
procedures may leave harmful residues or cause 
malfunction of the device. The design and material used 
are not compatible with conventional cleaning and 
sterilization procedures.

4.  Electrodes must only be used with Electromyography 
(EMG) applications monitoring devices in compliance 
with IEC 60601-1.

5.  During use, the electrodes should be placed as far as 
possible from the equipment which generates 
electromagnetic interference (EMI) to minimize 
unwanted radiofrequency interference (RFI).

6.  Do not use if individual pouch is damaged or has  
been opened.

7.  Rx only. 

Sterilization/Sterilisation
Sterilized/Sterilised by Ethylene oxide sterilization/sterilisation (ETO). 

Packaging
One needle electrode in a pouch. 

Directions for use

4. After use, dispose the 
needle electrode in a 
designated container. Do 
not reuse or re-sterilize/
re-sterilise.

2.  Connect the single use needle 
electrode without lead wire to 
the matching Ambu Neuroline 
Monopolar Cable that carries a 
standard 1.5 mm DIN connector 
to the equipment.

1.  Peel the sterile pouch open and 
remove the single use needle 
electrode.

3.  Remove the protective tube.
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Инструкции за употреба
Монополярен иглен електрод Ambu® Neuroline 
за еднократна употреба (без водещ кабел)

Предназначение
Монополярните иглени електроди Ambu® Neuroline са 
предназначени за записване на мускулната активност в 
приложения за електромиография (EMG).
Иглените електроди са предназначени само за еднократна 
употреба. 

Предпазни мерки
1.  Монополярният иглен електрод Ambu® Neuroline 

трябва да се използва само от медицински 
специалисти, обучени в извършване на неврофизио-
логични изследвания.

2.  Само за еднократна употреба. Повторната употреба на 
продукта може да причини контаминация, водеща до 
инфекции. 

3.  Не накисвайте, не изплаквайте и не стерилизирайте 
това устройство, тъй като тези процедури могат да 
оставят вредни остатъци или да причинят неизправ-
ност на устройството. Конструкцията и използваният 
материал не са съвместими с конвенционалните 
процедури за почистване и стерилизация.

4.  Електродите трябва да се използват само с устройства 
за мониторинг при електромиография (EMG) в 
съответствие с IEC 60601-1.

5.  По време на употреба, електродите трябва да бъдат 
поставени възможно най-далеч от оборудване, което 
генерира електромагнитни смущения (EMI), за да се 
сведат до минимум нежеланите радиочестотни 
смущения (RFI).

6.  Да не се използва, ако индивидуалната опаковка/плик 
е повредена или е била отваряна.

7.  Само Rx. 

Стерилизация/Стерилизация
Стерилизирано/Стерилизирано с етиленов оксид/
стерилизация (ETO). 

Опаковка
Един иглен електрод в плик. 

Указания за употреба
1.  Отворете стерилния плик и извадете игления електрод за 

еднократна употреба.
2.  Свържете игления електрод за еднократна употреба  

без водещ кабел към съответния монополярен кабел 
Ambu Neuroline, който е снабден със стандартен 1,5 DIN 
конектор, към оборудването.

3.  Отстранете предпазната тръба.
4.  След употреба изхвърлете игления електрод в съответния 

контейнер. Не използвайте повторно и не стерилизирайте 
повторно.

Ambu® е регистрирана търговска марка на Ambu A/S, Дания
Ambu A/S е сертифицирана в съответствие с ISO 13485

Návod k použití
Jednorázová monopolární neurologická  
jehlová elektroda Ambu® Neuroline  
(bez drátěného vodiče)

Účel použití
Monopolární jehlové elektrody Ambu® Neuroline jsou určeny k 
zaznamenávání svalové aktivity pomocí elektromyografických 
(EMG) prostředků.
Jehlové elektrody jsou určeny pouze k jednomu použití. 

Bezpečnostní upozornění
1.  Monopolární jehlovou elektrodu Ambu® Neuroline 

mohou používat pouze zdravotníci vyškolení v provádění 
neurofyziologických vyšetření.

2.  Pouze k jednorázovému použití. Opakované použití 
produktu může způsobit kontaminaci vedoucí k infekcím. 

3.  Prostředek nenamáčejte, neoplachujte ani nesterilizujte, 
protože tyto postupy mohou zanechat škodlivé zbytky 
nebo mohou způsobit poruchu prostředku. Provedení a 
použité materiály nejsou kompatibilní s konvenčními 
postupy čištění a sterilizace.

4.  Elektrody lze používat pouze s elektromyografickými 
(EMG) monitorovacími prostředky, které jsou v souladu s 
IEC 60601-1.

5.  Během použití je nutné umístit elektrody co nejdále od 
zařízení, které je zdrojem elektromagnetického rušení 
(EMI), a minimalizovat tak nežádoucí vysokofrekvenční 
rušení (RFI).

6.  Nepoužívejte, pokud je jednotlivý obal poškozen nebo 
otevřen.

7.  Pouze na předpis. 

Sterilizace
Sterilizováno ethylenoxidem (ETO). 

Balení
Jedna jehlová elektroda v obalu 

Návod k použití
1.  Rozlepte sterilní obal a vyjměte jednorázovou jehlovou 

elektrodu.
2.  Připojte jednorázovou jehlovou elektrodu bez drátěného 

vodiče k odpovídajícímu monopolárnímu kabelu Ambu 
Neuroline, který je opatřen standardním konektorem 1,5 mm 
DIN určeným k připojení k zařízení.

3.  Odstraňte ochrannou hadičku.
4.  Po použití vyhoďte jehlovou elektrodu do určené nádoby. 

Opakovaně nepoužívejte ani nesterilizujte.

Brugervejledning
Monopolær Ambu® Neuroline 
neurologinåleelektrode til engangsbrug  
(uden ledning)

Tiltænkt anvendelse
Ambu® Neuroline monopolære nåleelektroder er fremstillet til 
registrering af muskelaktivitet til brug i elektromyografi (EMG).
Nåleelektroderne er kun til engangsbrug. 

Sikkerhedsregler
1.  Ambu® Neuroline monopolær nåleelektrode skal 

anvendes af medicinsk personale, der er uddannet i at 
udføre neurofysiologiske undersøgelser.

2.  Kun til engangsbrug. Genbrug af produktet kan forårsage 
kontaminering, hvilket kan medføre infektioner. 

3.  Udstyret må ikke lægges i væske, skylles eller steriliseres, 
da det kan efterlade skadelige rester eller forårsage 
fejlfunktion. Udformning og materiale egner sig ikke til 
traditionelle rengørings- og sterilisationsmetoder.

4.  Elektroder må kun anvendes med elektromyografi 
(EMG)-overvågningsenheder, der opfylder IEC 60601-1.

5.  Elektroderne skal under brug placeres så langt som 
muligt fra udstyr, der genererer elektromagnetisk 
interferens (EMI), for at minimere uønsket radiointerfe-
rens (RFI).

6.  Må ikke anvendes, hvis den individuelle pose er 
beskadiget eller åbnet.

7.  Kun på recept. 

Sterilisation
Steriliseret med etylenoxid-sterilisation (ETO). 

Emballage
Én nålelektrode i en pose. 

Brugsvejledning
1.  Åbn den sterile pose, og tag engangsnålelektroden ud.
2.  Slut nåleelektroden til engangsbrug uden ledning til det 

matchende Ambu Neuroline monopolære kabel, som har et 
standard 1,5 mm DIN-stik til udstyret.

3.  Fjern beskyttelsesslangen.
4.  Efter brug lægges nåleelektroden i en særlig affaldsbeholder. 

Må ikke genbruges eller gensteriliseres.

Ambu® er et registreret varemærke og tilhører Ambu A/S, Danmark 
Ambu A/S er ISO 13485-certificeret 

Bedienungsanleitung
Ambu® Neuroline Monopolare Einweg-
Nadelelektrode (ohne vormontiertes Kabel)

Zweckbestimmung
Die Ambu® Neuroline Monopolaren Nadeln dienen zur 
Aufzeichnung der Muskelaktivität im Rahmen von Elektromyo-
graphie-Untersuchungen (EMG).
Die Nadelelektroden sind zur einmaligen Verwendung bestimmt. 

Vorsichtsmaßnahmen
1.  Die Ambu® Neuroline Monopolare Nadel sollte nur von 

medizinischen Fachkräften verwendet werden, die in der 
Durchführung neurophysiologischer Untersuchungen 
geschult sind.

2.  Nur für den Einmalgebrauch. Die Wiederverwendung des 
Medizinprodukts kann zu einer Kontamination führen, 
aus der sich Infektionen entwickeln können. 

3.  Das Medizinprodukt nicht einweichen, abspülen  
oder desinfizieren, da dies zur Bildung schädlicher 
Ablagerungen oder einer Störung des Medizinprodukts 
führen kann. Der Aufbau und das verwendete Material 
sind nicht für herkömmliche Reinigungs- und 
Sterilisationsverfahren geeignet.

4.  Die Nadelelektroden dürfen nur mit Elektromyogra-
phie-Überwachungsgeräten (EMG) und in Übereinstim-
mung mit IEC 60601-1 verwendet werden.

5.  Die Nadelelektroden sollten während des Gebrauchs  
so weit wie möglich von einem Gerät entfernt sein,  
das elektromagnetische Interferenzen (EMI) erzeugt,  
um eine unerwünschte Radiofrequenz-Interferenz (RFI) 
so gering wie möglich zu halten.

6.  Nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung (Beutel) 
beschädigt ist oder geöffnet wurde.

7.  Rx only. 

Sterilisation
Mit Ethylenoxid (ETO) sterilisiert. 

Verpackung
Eine Nadelelektrode pro Beutel. 

Gebrauchsanweisung
1.  Die Sterilverpackung öffnen und die Einweg-Nadelelektrode 

herausnehmen.
2.  Die Nadelelektrode (ohne vormontiertes Kabel) mit dem 

passenden Ambu Neuroline Monopolaren Kabel, ausgestattet 
mit einem standardmäßigen 1,5-mm-DIN-Stecker, direkt an 
das EMG-Gerät anschließen.

3.  Das Schutzröhrchen entfernen.
4.  Die Nadelelektrode nach Gebrauch in einem dafür 

vorgesehenen Behälter entsorgen. Nicht wiederverwenden 
oder erneut sterilisieren.

Οδηγίες χρήσης
Βελονοειδές μονοπολικό ηλεκτρόδιο 
νευρολογίας Ambu® Neuroline μίας χρήσης 
(χωρίς οδηγό σύρμα)

Χρήση για την οποία προορίζεται
Το βελονοειδές μονοπολικό ηλεκτρόδιο Ambu® Neuroline 
κατασκευάζεται για την καταγραφή της μυϊκής δραστηριότητας 
σε εφαρμογές Ηλεκτρομυογραφίας (EMG).
Τα βελονοειδή ηλεκτρόδια είναι αποκλειστικά μίας χρήσης. 

Προφυλάξεις
1.  Το βελονοειδές μονοπολικό ηλεκτρόδιο Ambu® 

Neuroline πρέπει να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες 
υγείας εκπαιδευμένους στην εκτέλεση νευροφυσιολογι-
κών εξετάσεων.

2.  Για μία χρήση μόνο. Η επανάχρηση του προϊόντος μπορεί 
να προκαλέσει μόλυνση που οδηγεί σε λοιμώξεις. 

3.  Μην μουλιάζετε, πλένετε ή αποστειρώνετε αυτή τη 
συσκευή καθώς αυτές οι διαδικασίες ενδέχεται να 
αφήσουν επιβλαβή υπολείμματα ή να προκαλέσουν 
δυσλειτουργία στη συσκευή. Ο σχεδιασμός και τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται δεν είναι συμβατά με τις συνήθεις 
διαδικασίες καθαρισμού και αποστείρωσης.

4.  Τα ηλεκτρόδια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με 
συσκευές παρακολούθησης εφαρμογών Ηλεκτρομυογρα-
φίας (EMG) που είναι σύμφωνες με το IEC 60601-1.

5.  Κατά τη χρήση, τα ηλεκτρόδια πρέπει να τοποθετούνται 
όσο το δυνατό πιο μακριά από εξοπλισμό που παράγει 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI), ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι ανεπιθύμητες παρεμβολές  
ραδιοσυχνοτήτων (RFI).

6.  Μην το χρησιμοποιήσετε εάν το ατομικό σακουλάκι έχει 
φθαρεί ή έχει ανοιχτεί.

7.  Rx μόνο. 

Αποστείρωση
Αποστειρωμένο με οξείδιο του αιθυλενίου (ETO). 

Συσκευασία
Ένα βελονοειδές ηλεκτρόδιο σε σακουλάκι. 

Οδηγίες χρήσης
1.  Ανοίξτε το αποστειρωμένο σακουλάκι και αφαιρέστε το 

βελονοειδές ηλεκτρόδιο μιας χρήσης.
2.  Συνδέστε το βελονοειδές ηλεκτρόδιο μίας χρήσης χωρίς 

οδηγό σύρμα στο αντίστοιχο μονοπολικό καλώδιο Ambu 
Neuroline που φέρει τυπικό σύνδεσμο 1.5 mm DIN στον 
εξοπλισμό.

3.  Αφαιρέστε το προστατευτικό χιτώνιο.
4.  Μετά τη χρήση, απορρίψτε το βελονοειδές ηλεκτρόδιο σε 

ειδικό για το σκοπό αυτό δοχείο. Μην το επαναχρησιμοποιείτε 
και μην το αποστειρώνετε / αποστειρώνετε εκ νέου.

Το Ambu® είναι σήμα κατατεθέν της Ambu A/S, Δανία
Η Ambu A/S είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 

Kasutusjuhend
Ühekordselt kasutatav Ambu® Neuroline  
monopolaarne nõelelektrood (ilma juhtetraadita)

Kasutusotstarve
Ambu® Neuroline monopolaarsed nõelelektroodid on ette 
nähtud lihastegevuse salvestamiseks elektromüograafia (EMG) 
rakendustes.
Nõelelektroodid on ainult ühel patsiendil kasutamiseks. 

Ettevaatusabinõud
1.  Ambu® Neuroline monopolaarseid nõelelektroode võivad 

kasutada meditsiinitöötajad, keda on koolitatud 
neurofüsioloogiliste uuringute läbiviimiseks.

2.  Ainult ühekordseks kasutamiseks. Toote korduvkasutami-
ne võib põhjustada saastumist, mis tekitab infektsioone. 

3.  Ärge leotage ega steriliseerige seadet, sest see võib jätta 
seadmele kahjulikke jääke või põhjustada seadme riket. 
Seadme ehituse ja materjali tõttu ei saa seda tavapäraste 
puhastus- ja steriliseerimisprotseduuridega puhastada.

4.  Elektroode tuleb kasutada ainult elektromüograafia 
(EMG) jälgimisseadmetega, mis ühilduvad IEC 60601-1 
nõuetega.

5.  Kasutamise ajal tuleb elektroodid paigutada võimalikult 
kaugele elektromagnetilisi häireid tekitavatest seadmetest, 
et vähendada soovimatute raadiohäirete teket.

6.  Mitte kasutada, kui üksik kott on kahjustatud või avatud.
7.  Müügiks ainult vastava ettekirjutuse korral. 

Steriliseerimine
Steriliseeritud etüleenoksiidiga (ETO). 

Pakend
Pakendikotis on üks nõelelektroodi paar. 

Kasutusjuhised
1.  Avage sterilne kott ja võtke ühekordselt kasutatav 

nõelelektroodide paar välja.
2.  Ühendage ühekordselt kasutatav ilma juhtetraadita 

nõelelektrood seadmega vastava Ambu Neuroline 
monopolaarse kaabli abil, millel on standardne 1,5 mm  
DIN konnektor.

3.  Eemadage kaitsekate.
4.  Pärast kasutamist visake elektroodid ära selleks ettenähtud 

mahutisse. Mitte korduvkasutada ega uuesti steriliseerida.

Ambu® on ettevõtte Ambu A/S (Taani) registreeritud kaubamärk
Ambu A/S on sertifitseeritud vastavalt standardile ISO 13485 

Käyttöohjeet
Kertakäyttöinen monopolaarinen ja 
neurologinen Ambu® Neuroline -neulaelektrodi 
(ilman lyijyvaippajohdinta)

Käyttötarkoitus
Monopolaariset Ambu® Neuroline -neulaelektrodit on tarkoitettu 
lihasaktiviteetin tallentamiseen elektromyografiasovelluksia 
(EMG) varten.
Neulaelektrodit ovat vain yhtä käyttökertaa varten. 

Varotoimet
1.  Monopolaarista Ambu® Neuroline -neulaelektrodia saavat 

käyttää vain terveydenhuollon ammattilaiset, jotka on 
koulutettu tekemään neurofysiologisia tutkimuksia.

2.  Kertakäyttöinen. Tuotteen uudelleenkäyttö saattaa johtaa 
kontaminoitumiseen aiheuttaen infektioita. 

3.  Älä liota, huuhtele tai steriloi laitetta, koska seurauksena 
voi olla haitallisia jäämiä tai laitteen toimintahäiriö. 
Tavanomaisia puhdistus- ja sterilointitapoja ei saa käyttää 
laitteen rakenteen ja materiaalien vuoksi.

4.  Elektrodeja saa käyttää ainoastaan IEC 60601-1 
-vaatimukset täyttävien elektromyografiasovellusten  
(EMG) kanssa.

5.  Ei-toivottujen radiotaajuushäiriöiden (RFI) minimoimisek-
si elektrodit on sijoitettava käytön aikana mahdollisim-
man kauaksi laitteista, jotka tuottavat sähkömagneettisia 
häiriöitä (EMI).

6.  Älä käytä laitetta, jos pussi on vaurioitunut tai avattu.
7.  Vain vastaanottajille. 

Sterilointi
Steriloitu etyleenioksidilla (ETO). 

Pakkaus
Yksi neulaelektrodi pussissa. 

Käyttöohjeet
1.  Avaa steriili pussi ja ota yhtä käyttökertaa varten tarkoitettu 

neulaelektrodi pussista.
2.  Liitä kertakäyttöinen neulaelektrodi, jossa ei ole lyijyvaippa-

johdinta, vastaavaan monopolaariseen Ambu Neuroline 
-kaapeliin, jossa on vakiomuotoinen 1,5 mm:n DIN-laiteliitin.

3.  Poista suojaputki.
4.  Hävitä neulaelektrodi käytön jälkeen viemällä se asianmukai-

seen astiaan. Älä käytä tai steriloi uudelleen.

Ambu® on tanskalaisen Ambu A/S:n rekisteröity tavaramerkki
Ambu A/S on sertifioitu standardin ISO 13485 mukaisesti 

Mode d’emploi
Électrode aiguille monopolaire Ambu® Neuroline 
à usage unique (sans fil) utilisée en neurologie

Utilisation prévue
Les électrodes aiguilles monopolaires Ambu® Neuroline sont 
destinées à l’enregistrement de l’activité musculaire pour les 
applications d’électromyographie (EMG).
Les électrodes aiguilles sont à usage unique. 

Précautions
1.  L’électrode aiguille monopolaire Ambu® Neuroline doit 

être utilisée par des professionnels de santé formés à la 
pratique d’examens neurophysiologiques.

2.  Dispositif à usage unique. Une réutilisation du dispositif 
risque de contaminer le patient, qui pourrait alors 
contracter une infection. 

3.  Ne jamais faire tremper, rincer ou stériliser ce dispositif, 
ces procédures étant susceptibles de laisser des résidus 
nocifs ou de provoquer un dysfonctionnement du 
dispositif. La conception et le matériau utilisés ne sont 
pas compatibles avec les procédures de nettoyage et de 
stérilisation conventionnelles.

4.  Les électrodes doivent uniquement être utilisées avec des 
équipements de monitoring EMG (électromyographie) 
conformes à la norme CEI 60601-1.

5.  Durant leur utilisation, les électrodes doivent être placées 
aussi loin que possible de l’équipement qui émet des 
interférences électromagnétiques (EMI) afin de réduire  
au maximum les interférences aux fréquences 
radioélectriques (RFI) parasites.

6.  Ne pas utiliser si le sachet individuel est endommagé  
ou ouvert.

7.  Sur ordonnance uniquement. 

Stérilisation
Stérilisée à l’oxyde d’éthylène (ETO). 

Conditionnement
Une électrode aiguille par sachet. 

Instructions d’utilisation
1.  Déchirer le sachet stérile pour l’ouvrir et sortir l’électrode 

aiguille à usage unique.
2.  Connecter l’électrode aiguille à usage unique sans fil au câble 

monopolaire Ambu Neuroline correspondant muni d’un 
connecteur DIN 1,5 mm raccordant l’équipement.

3.  Retirer le tube protecteur.
4.  Après usage, jeter l’électrode aiguille dans un conteneur 

prévu à cet effet. Ne pas réutiliser ou restériliser.

Ambu® est une marque déposée de Ambu A/S, Danemark
La société Ambu A/S est certifiée ISO 13485 

Használati útmutató
Egyszer használatos Ambu® Neuroline 
monopoláris tűelektróda (vezeték nélkül)

Felhasználási terület
Az Ambu® Neuroline monopoláris tűelektródák elektromiográfi-
ás (EMG) alkalmazásokhoz izomaktivitás rögzítésére készültek.
A tűelektródák kizárólag egyszer használatosak. 

Óvintézkedések
1.  Az Ambu® Neuroline monopoláris tűelektródákat 

neurofiziológiai vizsgálatok elvégzésében képzett 
egészségügyi szakember használhatja.

2.  Kizárólag egyszeri használatra. A termék újbóli 
felhasználása szennyeződést okozhat, ami fertőzéshez 
vezethet. 

3.  Ne áztassa, öblítse vagy sterilizálja az eszközt, mert ezen 
eljárások után káros maradványok maradhatnak vissza, 
vagy az eszköz meghibásodásához vezethetnek. Speciális 
kialakítása és a felhasznált anyagok miatt az eszköz nem 
tisztítható és sterilizálható hagyományos eljárásokkal.

4.  Elektródák csak az IEC 60601-1 szabványnak megfelelő 
elektromiográfiás (EMG) monitorozó eszközökkel 
használhatók.

5.  Használat közben az elektródát az elektromágneses 
interferenciát (EMI) keltő berendezéstől a lehető 
legtávolabb kell elhelyezni, a nemkívánatos rádiófrekvenci-
ás interferencia (RFI) minimálisra csökkentése érdekében.

6.  Ne használja, ha az egyedi csomagolás sérült vagy 
kinyitották!

7.  Csak Rx. 

Sterilizálás
Etilén-oxiddal (ETO) sterilizálva. 

Csomagolás
Tasakonként egy tűelektróda. 

Használati utasítás
1.  Nyissa ki a steril csomagolást, és vegye ki az egyszer 

használatos tűelektródát!
2.  Csatlakoztassa a vezeték nélküli, egyszer használatos 

tűelektródát a berendezéshez való, megfelelő, szabványos  
1,5 mm DIN csatlakozóval ellátott Ambu Neuroline 
monopoláris kábelhez.

3.  Távolítsa el a védőcsövet.
4.  Használat után a tűelektródákat dobja a kijelölt tartályba!  

Ne használja újra és ne sterilizálja újra!

Istruzioni per l’uso
Elettrodo ad ago monopolare monouso  
(senza cavo di connessione)

Destinazione d’uso
Gli elettrodi ad ago monopolare monouso Ambu Neuroline  
sono destinati alla registrazione dell’attività muscolare per 
applicazioni di elettromiografia (EMG).
Gli elettrodi ad ago Ambu Neuroline sono dispositivi monouso. 

Precauzioni
1.  L'elettrodo ad ago monopolare Ambu® Neuroline deve 

essere utilizzato solo da medici professionisti esperti 
nell'esecuzione di esami neurofisiologici.

2.  Esclusivamente monouso. Il riutilizzo del prodotto può 
causare contaminazione e quindi infezioni.

3.  Non sterilizzare né detergere il dispositivo immergendolo 
nel liquido per evitare il rilascio di eventuali residui 
dannosi o malfunzionamenti dell'apparecchio. Il design e 
i materiali usati non sono compatibili con le procedure di 
detersione e sterilizzazione convenzionali.

4.  Gli elettrodi devono essere usati solo con dispositivi di 
monitoraggio per elettromiografia (EMG) conformi alla 
norma IEC 60601-1.

5.  Durante l'uso, gli elettrodi devono essere collocati il più 
lontano possibile dalle apparecchiature che generano 
interferenze elettromagnetiche (EMI), per ridurre al 
minimo la presenza di interferenze radio (RFI) 
indesiderate.

6.  Non utilizzare qualora la confezione singola risulti 
danneggiata o sia stata aperta.

7.  Solo con ricetta medica. 

Sterilizzazione
Sterilizzato con sistema di sterilizzazione a ossido di etilene (ETO).

Confezione
1 ago per confezione. 

Istruzioni per l’uso
1.  Aprire la confezione sterile ed estrarre l’ago monouso.
2.  Collegare l’elettrodo ad ago monouso senza cavo di 

connessione al cavo monopolare Ambu Neuroline 
corrispondente, che raccorda un connettore standard  
DIN da 1,5 mm al dispositivo.

3.  Rimuovere la guaina protettiva.
4.  Dopo l’uso, smaltire l’elettrodo ad ago in un contenitore 

apposito. Non riutilizzare né risterilizzare.

Ambu® è marchio registrato della Ambu A/S, Danimarca
Ambu A/S è certificata in conformità a ISO 13485 
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Instrucciones de Uso
Electrodo de aguja monopolar desechable  
Ambu® Neuroline para neurología (sin cable)

Uso previsto
El electrodo de aguja monopolar Ambu® Neuroline se  
ha diseñado para el registro de la actividad muscular en 
aplicaciones de electromiografía (EMG).
Los electrodos de aguja son desechables. 

Precauciones
1.  El electrodo de aguja monopolar Ambu® Neuroline debe 

ser utilizado por profesionales sanitarios formados en la 
realización de exámenes neurofisiológicos.

2.  Producto desechable de un solo uso. La reutilización del 
producto puede causar contaminación cruzada y, por lo 
tanto, producir infecciones. 

3.  No enjuague, deje en remojo ni esterilice este producto,  
ya que estos procedimientos podrían dejar residuos 
nocivos o causar daños en el propio producto. El diseño  
y el material utilizado no son compatibles con los 
procedimientos de limpieza y esterilización convencionales.

4.  Los electrodos se deben utilizar únicamente con 
dispositivos de monitorización en aplicaciones de 
electromiografía (EMG) de acuerdo con la norma  
CEI 60601-1.

5.  Durante su uso, los electrodos deben colocarse lo  
más lejos posible del equipo que genera interferencias 
electromagnéticas (EMI) para reducir al mínimo las 
interferencias de radiofrecuencia (RFI) no deseadas.

6.  No lo utilice si la bolsa individual está dañada o abierta.
7.  Sólo con receta. 

Esterilización
Esterilizado con Óxido de Etileno (ETO). 

Embalaje
Una aguja por bolsa. 

Instrucciones de Uso
1.  Abra la bolsa estéril y extraiga la aguja de un solo uso.
2.  Conecte el electrodo de aguja desechable sin cable al equipo 

con el correspondiente cable Ambu Neuroline monopolar 
que cuenta con un conector DIN estándar de 1,5 mm.

3.  Retire el tubo de protección.
4.  Después de su uso, deseche el electrodo de aguja en un 

contenedor destinado a tal propósito. No lo reutilice ni lo 
vuelva a esterilizar.

Ambu® es una marca registrada de Ambu A/S (Dinamarca)
Ambu A/S dispone de certificado según la norma ISO 13485 
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使用説明書
使い捨て Ambu® Neuroline 神経針電極 
(リード線なし)

使用目的
Ambu® Neuroline 単極針電極は、筋電図 (EMG) アプリケー
ションで筋活動を記録するときに使用されるものです。
針電極は使い捨てです。

安全上の注意
1.  Ambu® Neuroline 単極針電極は、神経生理学的検

査の実施訓練を受けた医師によってのみ使用され
るべきです。

2.  使い捨て製品。 製品の再利用は、感染症につなが
る汚染を引き起こす可能性があります。

3.  有害残留物を残したり、デバイスの故障を引き起
こす場合があるため、この装置を水などに浸した
り、水洗いしたり、または消毒したりしないでく
ださい。 設計構造や使用されている材料は、従 
来の洗浄や殺菌手順と互換性がない。

4.  電極は、IEC 60601-1 に適合する筋電図 (EMG) アプ
リケーションモニタリング装置のみを使用してく
ださい。

5.  使用の間、不要な無線周波数干渉(RFI)を最低限に抑
制するために電磁干渉 (EMI) を発生する装置からで
きる限り離れて電極を設置する必要があります。

6.  個別包装が開封または損傷している場合は使用し
ないでください。

7.  Rx のみ. 

滅菌
エチレンオキシド (ETO) 滅菌。

包装
1 袋に針電極 1 本。

使用方法
1.  滅菌袋を剥がして開き、シングルユース針電極を取

り出します。
2.  リード線なしの使い捨て型針電極と対応する標準な

1.5mm の DIN コネクタ付きの Ambu Neuroline 単極ケ
ーブルを繋ぎ、装置に接続します。

3. 保護チューブを外します。
4.  使用後は、ニードル電極を指定容器へ廃棄してくだ

さい。再利用または再滅菌しないでください。

Ambu®は、Ambu A/S（デンマーク）の登録商標です
Ambu A/S は、ISO 13485 の認定を受けています 

Upute za upotrebu
Monopolarna iglena elektroda  
za jednokratnu upotrebu Ambu® Neuroline  
(bez žice)

Namjena
Monopolarne iglene elektrode Ambu® Neuroline izrađene su za 
bilježenje mišićne aktivnosti u okviru primjene u elektromiografiji 
(EMG).
Iglene elektrode namijenjene su isključivo za jednokratnu 
upotrebu. 

Mjere opreza
1.  Monopolarnu iglenu elektrodu Neuroline tvrtke Ambu® 

smiju upotrebljavati zdravstveni djelatnici obučeni za 
provođene neurofizioloških testiranja.

2.  Samo za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba 
proizvoda može izazvati kontaminaciju, što može 
prouzročiti infekcije. 

3.  Nemojte namakati, ispirati niti sterilizirati ovaj uređaj jer ti 
postupci mogu dovesti do stvaranja štetnih nakupina ili 
neispravnog rada uređaja. Dizajn i upotrijebljeni 
materijali nisu kompatibilni s klasičnim postupcima 
čišćenja i sterilizacije.

4.  Elektrode se smiju upotrebljavati isključivo s uređajima za 
elektromiografsko (EMG) praćenje sukladnima s normom 
IEC 60601-1.

5.  Tijekom upotrebe, elektrode treba postaviti što dalje od 
opreme koja stvara elektromagnetske interferencije (EMI) 
radi smanjivanja neželjenih radiofrekvencijskih 
interferencija (RFI).

6.  Nemojte upotrebljavati ako je omot oštećen ili otvoren.
7.  Samo na recept. 

Sterilizacija
Sterilizirano postupkom sterilizacije etilen oksidom (ETO). 

Pakiranje
Jedna iglena elektroda u omotu. 

Upute za upotrebu
1.  Otvorite sterilni omot i uklonite jednokratnu iglenu elektrodu.
2.  Spojite iglenu elektrodu bez žice za jednokratnu upotrebu s 

odgovarajućim kabelom Neuroline tvrtke Ambu koji povezuje 
standardni 1,5 mm DIN priključak s opremom.

3.  Uklonite zaštitnu cijev.
4.  Nakon upotrebe odložite iglenu elektrodu u odgovarajući 

spremnik. Nemojte ponovno upotrebljavati ili ponovno 
sterilizirati.

Ambu® je registrirani zaštitni znak tvrtke Ambu A/S iz Danske
Ambu A/S je certificiran sukladno standardu ISO 13485 
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Instructions for use

Ambu® Neuroline Monopolar 
Neurology Needle Electrode 
(without lead wire)

Ambu® is a registered trademark of Ambu A/S, Denmark
Ambu A/S is certified according to ISO 13485 

Ambu® je registrovaná ochranná známka společnosti Ambu A/S, Dánsko
Společnost Ambu A/S je certifikována dle norem ISO 13485 

Ambu® ist eine eingetragene Marke der Ambu A/S, Dänemark
Ambu A/S ist nach ISO 13485 zertifiziert 

Az Ambu® az Ambu A/S (Dánia) bejegyzett védjegye
Az Ambu A/S ISO 13485 tanúsítvánnyal rendelkezik 



Lietošanas instrukcija
Vienreizlietojams Ambu® Neuroline  
monopolārās neiroloģijas adatas elektrods  
(bez vadstieples)

Paredzētā lietošana
Ambu® Neuroline monopolārās adatas elektrodi ir izgatavoti 
muskuļu aktivitātes reģistrēšanai elektromiogrāfijas (EMG) 
pielietojumos.
Adatas elektrodi ir tikai vienreizlietojami. 

Piesardzības pasākumi
1.  Ambu® Neuroline monopolārās adatas elektrodu drīkst 

lietot veselības aprūpes speciālisti, kas ir mācīti, kā veikt 
neirofizioloģiskus izmeklējumus.

2.  Tikai vienreizējai lietošanai. Izstrādājuma atkārtota 
izmantošana var izraisīt saindēšanos, kas noved pie 
infekcijām.

3.  Šo ierīci nedrīkst iegremdēt, skalot vai sterilizēt, jo šīs 
procedūras var atstāt kaitīgas paliekas vai izraisīt ierīces 
darbības traucējumus. Izmantotais dizains un materiāls 
nav saderīgs ar tradicionālām tīrīšanas un sterilizēšanas 
procedūrām.

4.  Elektrodus drīkst lietot vienīgi kopā ar IEC 60601-1 
standartam atbilstošām elektromiogrāfijas (EMG) pielieto-
jumu uzraudzības ierīcēm.

5.  Lietošanas laikā elektrodi jānovieto pēc iespējas tālāk no 
aprīkojuma, kas rada elektromagnētisku ietekmi (EMI), lai 
mazinātu nevēlamu radiofrekvenču ietekmi.

6.  Nelietot, ja atsevišķais maisiņš ir bojāts vai bijis atvērts.
7.  Izsniedzams tikai pret recepti. 

Sterilizācija/Sterilizēšana
Sterilizēts ar etilēna oksīdu (ETO). 

Iepakojums
Viens adatas elektrods maisiņā. 

Lietošanas norādījumi
1.  Atplēsiet sterilo maisiņu un izņemiet vienreizlietojamo  

adatas elektrodu.
2.  Vienreizlietojamās adatas elektrodu bez vadstieples savienojiet 

ar atbilstīgu Ambu Neuroline monopolāro kabeli, kuram ir 
standarta 1,5 mm DIN savienotājs ar aprīkojumu.

3.  Noņemiet aizsargcauruli.
4.  Pēc lietošanas izmetiet adatas elektrodu tam paredzētā tvertnē. 

Nelietot un nesterilizēt atkārtoti.

Naudojimo instrukcija
„Ambu“® neurologinis vienkartinis vienpolis  
adatinis elektrodas (be jungiamojo laido)

Paskirtis
„Ambu“ neurologiniai vienpoliai adatiniai elektrodai yra skirti 
įrašyti raumenų darbą elektromiografinių procedūrų (EMG) metu.
Adatiniai elektrodai yra vienkartiniai. 

Atsargumo priemonės
1.  „Ambu“® neurologinį vienpolį adatinį elektrodą gali 

naudoti tik sveikatos priežiūros specialistai, apmokyti 
atlikti neurofiziologinius tyrimus.

2.  Vienkartinis gaminys. Pakartotinai naudojant gaminį 
galima užteršti ir sukelti infekciją. 

3.  Įtaiso nemirkyti, neplauti ir nesterilizuoti, kadangi dėl šių 
procedūrų gali likti kenksmingų nuosėdų arba prietaisas 
gali sugesti. Įtaiso konstrukcija ir medžiagos nepritaikytos 
įprastinėms valymo ir sterilizacijos procedūroms.

4.  Elektrodus reikia naudoti tik su IEC 60601-1 standartą 
atitinkančiais elektromiografijos (EMG) stebėsenos 
prietaisais.

5.  Įtaisą naudojant jo elektrodus reikia atitraukti kuo  
toliau nuo įrangos, spinduliuojančios radijo bangų  
dažnio elektromagnetines bangas, kad būtų iki 
minimumo sumažinti nepageidautini trikdžiai.

6.  Nenaudoti, jeigu įtaiso maišelis yra pažeistas ar  
buvo atidarytas.

7.  Parduodama tik pagal receptą. 

Sterilizacija
Sterilizuota naudojant etileno oksidą (ETO). 

Pakuotė
Vienas adatinis elektrodas maišelyje. 

Naudojimo nurodymai
1.  Atplėškite sterilų maišelį ir išimkite vienkartinį adatinį 

elektrodą.
2.  Vienkartinį vienpolį adatinį elektrodą be jungiamojo laido 

prijunkite prie atitinkamo „Ambu“ neurologinio vienpolio 
kabelio su standartine 1,5 mm DIN įrangos jungtimi.

3.  Nuimkite apsauginį vamzdelį.
4.  Panaudoję adatinį elektrodą išmeskite į tam skirtą šiukšlinę. 

Pakartotinai nenaudoti ir nesterilizuoti.
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Gebruiksaanwijzing
Ambu® Neuroline Monopolaire Neurologische 
Naaldelektrode voor eenmalig gebruik  
(zonder aansluitkabel)

Bedoeld gebruik
De Ambu® Neuroline Monopolaire Naaldelektrode is gemaakt 
voor de registratie van spieractiviteit voor elektromyografie- 
(EMG) toepassingen.
De naaldelektrodes zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik bedoeld. 

Voorzorgsmaatregelen
1.  De Ambu® Neuroline Monopolaire Naaldelektrode moet 

worden gebruikt door zorgprofessionals die zijn opgeleid 
in het uitvoeren van neurofysiologisch onderzoek.

2.  Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Hergebruik van 
product kan leiden tot besmetting, wat infecties kan 
veroorzaken. 

3.  U mag het apparaat niet weken, spoelen of steriliseren; 
dergelijke procedures kunnen schadelijke resten 
achterlaten of storing van het apparaat veroorzaken. Het 
ontwerp en het gebruikte materiaal zijn niet compatibel 
met conventionele reinigings- en sterilisatieprocedures.

4.  Elektroden mogen alleen worden gebruikt met 
bewakingsapparaten voor elektromyografie- (EMG-)
toepassingen die voldoen aan IEC 60601-1.

5.  Tijdens het gebruik moeten de elektroden zo ver mogelijk 
worden geplaatst van de apparatuur die elektromagneti-
sche storing (EMI) veroorzaakt om ongewenste 
radiofrequentiestoring (RFI) te minimaliseren.

6.  Niet gebruiken als de individuele zak beschadigd of 
geopend is.

7.  Rx alleen. 

Sterilisatie
Gesteriliseerd met ethyleenoxide (ETO). 

Verpakking
Eén naaldelektrode in een zak. 

Gebruiksaanwijzing
1.  Trek de steriele zak open en haal de naaldelektrode voor 

eenmalig gebruik eruit.
2.  Sluit de naaldelektrode voor eenmalig gebruik zonder 

aanlsuitkabel aan op de bijbehorende Ambu Neuroline 
Monopolaire kabel die een standaard DIN-connector van  
1,5 mm voor de apparatuur heeft.

3.  Verwijder de beschermingsbuis.
4.  Werp de naaldelektrode na gebruik weg in een daarvoor 

bestemde container. Niet opnieuw gebruiken of opnieuw 
steriliseren.

Bruksanvisning
Ambu® Neuroline monopolar 
nevrologinålelektrode for engangsbruk  
(uten guideledning)

Bruksområde
Ambu® Neuroline monopolare nålelektroder for engangsbruk er 
laget for registrering av muskelaktivitet med elektromyografi 
(EMG).
Nålelektrodene er kun ment for engangsbruk. 

Forholdsregler
1.  Ambu® Neuroline monopolar nålelektrode må kun brukes 

av helsepersonell som har opplæring innen nevrofysiolo-
gisk undersøkelse.

2.  Kun for engangsbruk. Gjenbruk av produktet kan 
forårsake kontaminering, som kan føre til infeksjoner. 

3.  Utstyret må ikke bløtlegges, skylles eller steriliseres. Slike 
prosedyrer kan etterlate skadelige rester eller forårsake 
funksjonsfeil på utstyret. Konstruksjonen og materialene 
som er brukt, er ikke forlikelige med konvensjonelle 
rengjørings- og steriliseringsprosedyrer.

4.  Elektrodene skal bare brukes sammen med utstyr for 
elektromyografisk overvåking (EMG) som er i samsvar 
med IEC 60601-1.

5.  Ved bruk skal elektrodene plasseres så langt som mulig 
fra utstyr som genererer elektromagnetisk interferens 
(EMI). Dette for å minimere uønsket høyfrekvensinterfe-
rens (RFI).

6.  Må ikke bruke hvis den individuelle posen er ødelagt eller 
er åpnet.

7.  Kun på resept. 

Sterilisering
Sterilisert med etylenoksidgass (ETO). 

Emballasje
Én nålelektrode i en pose. 

Bruksanvisning
1.  Åpne den sterile posen og fjern nålelektroden for engangsbruk.
2.  Koble nålelektroden for engangsbruk uten guideledning til 

den samsvarende Ambu Neuroline monopolar-kabelen, som 
er utstyrt med en standard 1,5 DIN-kontakt, til utstyret.

3.  Fjern beskyttelseshylsen.
4.  Etter bruk må nålelektroden kasseres i en egen beholder.  

Må ikke gjenbrukes eller resteriliseres.

Instrukcje użytkowania
Jednobiegunowa neurologiczna elektroda 
igłowa jednorazowego użytku Ambu® Neuroline 
(bez przewodu prowadzącego)

Przeznaczenie
Jednobiegunowe elektrody igłowe Ambu® Neuroline są 
przeznaczone do rejestrowania czynności mięśni podczas badań 
elektromiograficznych (EMG).
Elektrody igłowe są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego 
użytku.

Środki ostrożności
1.  Jednobiegunowa elektroda igłowa Ambu® Neuroline 

powinna być używana przez personel medyczny 
przeszkolony w wykonywaniu badań neurofizjologicz-
nych.

2.  Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego 
użytku. Ponowne użycie może spowodować zanieczysz-
czenie produktu prowadzące do zakażeń. 

3.  Nie należy moczyć, płukać ani sterylizować tego 
urządzenia, ponieważ może to spowodować 
pozostawienie szkodliwych osadów lub nieprawidłowe 
działanie urządzenia. Konstrukcja i użyte materiały nie  
są zgodne z konwencjonalnymi metodami czyszczenia  
i sterylizacji.

4.  Elektrod należy używać tylko z urządzeniami 
monitorującymi do badań elektromiograficznych (EMG) 
zgodnymi z normą IEC 60601-1.

5.  Podczas używania elektrody należy umieścić  
możliwie najdalej od sprzętu generującego zakłócenia 
elektromagnetyczne, aby zminimalizować niepożądane 
zakłócenia radiowe.

6.  Nie używać, jeśli indywidualne woreczki uległy 
uszkodzeniu lub były wcześniej otwarte.

7.  Tylko na receptę. 

Sterylizacja
Sterylizowane tlenkiem etylenu (ETO). 

Opakowanie
Jedna elektroda igłowa w woreczku. 

Instrukcje użytkowania
1.  Rozerwać sterylny woreczek i wyjąć elektrodę igłową 

jednorazowego użytku.
2.  Podłączyć elektrodę igłową jednorazowego użytku bez 

przewodu prowadzącego do pasującego jednobiegunowego 
przewodu Ambu Neuroline wyposażonego w standardowe 
złącze DIN 1,5 mm podłączane do urządzenia.

3.  Zdjąć rurkę ochronną.
4.  Po użyciu wyrzucić elektrodę igłową do odpowiedniego 

pojemnika. Nie używać ponownie ani nie resterylizować.

Instruções de utilização
Elétrodo de agulha de neurologia monopolar  
de utilização única Ambu® Neuroline (sem cabo)

Fim a que se destina
O elétrodo de agulha monopolar Ambu® Neuroline foi concebido 
para a gravação da atividade muscular para aplicações de 
eletromiografia (EMG).
Os elétrodos de agulha destinam-se a uma única utilização. 

Precauções
1.  O elétrodo de agulha monopolar Ambu® Neuroline deve 

ser utilizado por profissionais de cuidados de saúde com 
formação na realização de exames neurofisiológicos.

2.  Para utilização única. A reutilização do produto pode 
causar contaminação, levando a infeções. 

3.  Não embeba ou esterilize este dispositivo, uma vez que 
estes procedimentos poderão deixar resíduos perigosos 
ou avariar o dispositivo. O desenho do dispositivo e os 
materiais utilizados não são compatíveis com os 
procedimentos convencionais de limpeza e esterilização.

4.  Os elétrodos só devem ser utilizados com dispositivos de 
monitorização devem aplicações de eletromiografia (EMG) 
em conformidade com a norma IEC 60601-1.

5.  Durante a utilização, os elétrodos deverão ser colocados o 
mais afastados possível do equipamento que gera 
interferências eletromagnéticas (IEM), para minimizar 
interferências de radiofrequência (IRF) indesejadas.

6.  Não utilize se a bolsa individual estiver aberta ou danificada.
7.  Rx apenas. 

Esterilização/Esterilização
Esterilizado/Esterilizado por esterilização/esterilização com óxido 
de etileno (ETO).

Embalagem
Um elétrodo de agulha numa bolsa. 

Instruções de utilização
1.  Abra a bolsa esterilizada e remova o elétrodo de agulha de 

utilização única.
2.  Ligue o elétrodo de agulha de utilização única sem o fio-guia 

ao cabo monopolar Ambu Neuroline correspondente, que 
inclui um conetor DIN padrão de 1,5 mm para o equipamento.

3.  Retire o tubo de proteção.
4.  Após a utilização, elimine o elétrodo de agulha, utilizando  

um recipiente adequado. Não reutilizar ou re-esterilizar/
re-esterilizar.

Instrucţiuni de utilizare
Electrod cu ac monopolar pentru neurologie 
Ambu® Neuroline, destinat utilizării pentru un 
singur pacient (fără fir de ghidare)

Utilizare prevăzută
Electrodul cu ac monopolar Ambu® Neuroline este confecționat 
pentru înregistrarea activității musculare pentru aplicațiile de 
electromiografie (EMG).
Electrozii cu ac sunt destinați exclusiv utilizării de unică folosință. 

Precauţii
1.  Electrodul cu ac monopolar Ambu® Neuroline va fi utilizat 

de profesioniștii din domeniul sănătății instruiți pentru 
efectuarea examenului neurofiziologic.

2.  De unică folosință. Refolosirea produsului poate produce 
contaminare și, în consecință, infecții. 

3.  Nu clătiți sau sterilizați acest instrument, deoarece aceste 
proceduri pot lăsa urme periculoase sau pot cauza 
defectarea dispozitivului. Modelul și materialul utilizat nu 
sunt compatibile cu procedurile convenționale de 
curățare și sterilizare.

4.  Electrozii trebuie utilizați doar cu dispozitive de 
monitorizare a aplicațiilor de electromiografie (EMG) 
conforme cu IEC 60601-1.

5.  În timpul utilizării, electrozii trebuie plasați cât mai 
departe posibil de echipamentele care generează 
interferențe electromagnetice (IEM) pentru a minimiza 
interferențele radio (IR) nedorite.

6.  A nu se utiliza dacă ambalajul individual este deteriorat 
sau a fost deschis.

7.  Doar Rx. 

Sterilizare
Sterilizat prin sterilizare cu oxid de etilenă (OET). 

Ambalaj de prezentare
Un electrod cu ac într-un ambalaj. 

Instrucţiuni de utilizare
1.  Deschideți ambalajul steril și scoateți electrodul cu ac destinat 

utilizării pentru un singur pacient.
2.  Conectați electrodul cu ac fără fir de ghidare, de unică 

folosință, la cablul monopolar Ambu Neuroline potrivit  
care poartă un conductor DIN de 1,5 mm standard direct 
către echipament.

3.  Scoateți tubul protector.
4.  După utilizare, aruncați electrodul cu ac într-un recipient 

special. A nu se reutiliza sau resteriliza.

Navodila za uporabo
Elektroda z monopolarno nevrološko iglo  
(brez vodilne žice) Ambu® Neuroline  
za enkratno uporabo

Predvidena uporaba
Elektrode z monopolarno iglo Ambu® Neuroline za  
elektromiografsko (EMG) uporabo so namenjene za  
beleženje mišične aktivnosti.
Elektrode z iglo so samo za enkratno uporabo. 

Varnostni ukrepi
1.  Elektrode z monopolarno iglo Ambu® Neuroline lahko 

uporabljajo samo zdravstveni delavci, usposobljeni za 
opravljanje nevrofizioloških pregledov.

2.  Samo za enkratno uporabo. Vnovična uporaba lahko 
povzroči kontaminacijo, ki vodi v infekcijo. 

3.  Pripomočka ne namakajte, spirajte ali sterilizirajte, saj 
lahko ti postopki pustijo škodljive ostanke na pripomočku 
ali povzročijo njegovo okvaro. Oblika in uporabljeni 
material nista združljiva z običajnimi postopki za čiščenje 
in sterilizacijo.

4.  Elektrode je dovoljeno uporabljati samo z nadzornimi 
napravami za elektromiografsko (EMG) uporabo, 
skladnimi s standardom IEC 60601-1.

5.  Med uporabo je potrebno elektrode namestiti čim dlje od 
opreme, ki ustvarja elektromagnetne motnje (EMI), s čimer 
se zmanjšajo neželene radiofrekvenčne motnje (RFI).

6.  Ne uporabljajte, če je individualna vrečka poškodovana 
ali odprta.

7.  Samo na recept. 

Sterilizacija
Sterilizirano z etilenoksidom. 

Embalaža
En par elektrod z iglo v vrečki. 

Navodila za uporabo
1.  Odprite sterilno vrečko in odstranite elektrodo z iglo za 

enkratno uporabo.
2.  Povežite elektrodo z iglo brez vodilne žice za enkratno uporabo 

z ustreznim monopolarnim kablom Ambu Neuroline, ki je 
povezan z opremo prek standardnega 1,5-mm priključka DIN.

3.  Odstranite zaščitno cevko.
4.  Po uporabi jo odvrzite v ustrezno označeno posodo.  

Ne uporabljate ali sterilizirajte znova.

Návod na použitie
Monopolárna neurologická ihlová elektróda  
Ambu® Neuroline určená na jedno použitie  
(bez zvodového drôtu)

Použitie
Monopolárne ihlové elektródy Ambu® Neuroline sú vyrobené  
na zaznamenávanie svalovej aktivity pre elektromyografické 
(EMG) aplikácie.
Ihlové elektródy sú určené len na jedno použitie. 

Upozornenia
1.  Monopolárnu ihlovú elektródu Ambu® Neuroline majú 

používať lekári odborne pripravení na výkon 
neurofyziologických vyšetrení.

2.  Len na jedno použitie. Opakované použitie výrobku môže 
spôsobiť kontamináciu a následné infekcie. 

3.  Zariadenie neponárajte, neoplachujte ani nesterilizujte, 
pretože pri týchto postupoch môžu na ňom zostať 
škodlivé zvyšky alebo môže dôjsť k poruche zariadenia. 
Použité konštrukčné riešenia a materiál nie sú 
kompatibilné s bežnými postupmi pri čistení a sterilizácii.

4.  Elektródy sa musia používať iba s monitorovacími 
zariadeniami s elektromyografickými aplikáciami (EMG), 
ktoré sú v súlade s normou IEC 60601-1.

5.  Počas použitia majú byť elektródy umiestnené čo najďalej 
od zariadenia, ktoré je zdrojom elektromagnetickej 
interferencie (EMI), aby sa minimalizovalo neželané 
vysokofrekvenčné rušenie (RFI).

6.  Nepoužívajte, ak došlo k otvoreniu alebo poškodeniu 
samostatného vrecka.

7.  Iba na predpis. 

Sterilizácia
Sterilizované etylénoxidom (ETO). 

Obal
Jedna ihlová elektróda vo vrecku. 

Pokyny na použitie
1.  Otvorte sterilné vrecko a vyberte ihlovú elektródu určenú pre 

jedného pacienta.
2.  Ihlovú elektródu bez zvodového drôtu určenú na jedno 

použitie pripojte k zariadeniu pomocou zodpovedajúceho 
monopolárneho kábla Ambu Neuroline so štandardným 
konektorom 1,5 mm DIN.

3.  Odoberte ochranný kryt.
4.  Ihlovú elektródu po použití zlikvidujte v určenom obale. 

Nepoužívajte opakovane ani nesterilizujte.

Bruksanvisning
Ambu® Neuroline monopolär 
neurologinålelektrod för engångsbruk  
(utan kabel)

Avsedd användning
Ambu® Neuroline monopolära nålelektroder är avsedda för 
registrering av muskelaktivitet inom elektromyografitillämpningar.
Nålelektroderna är endast avsedda för engångsbruk. 

Försiktighetsåtgärder
1.  Ambu® Neuroline monopolär nålelektrod ska användas 

av sjukvårdspersonal med utbildning i att utföra 
neurofysiologiska undersökningar.

2.  Endast för engångsbruk. Om produkten återanvänds kan 
det orsaka kontamination vilket kan leda till infektioner. 

3.  Enheten får inte blötläggas, sköljas eller steriliseras 
eftersom dessa procedurer kan lämna kvar skadliga rester 
eller göra att enheten inte fungerar. Produktens 
utformning och material tål inte vanliga rengörings-  
och steriliseringsprocesser.

4.  Elektroder får endast användas i elektromyografitillämp-
ningar som överensstämmer med SS-EN/IEC 60601-1.

5.  Vid användning ska elektroderna placeras så långt som 
möjligt från den utrustning som alstrar elektromagne-
tiska störningar (EMI) för att minimera oönskade 
radiofrekventa störningar (RFI).

6.  Får inte användas om påsen är trasig eller har öppnats.
7.  Rx only (USA). 

Sterilisering
Steriliserad med etylenoxid (ETO). 

Emballage
En nålelektrod i en påse. 

Bruksanvisning
1.  Öppna den sterila påsen och ta ut nålelektroden  

för engångsbruk.
2.  Anslut nålelektroden för engångsbruk till den matchande 

Ambu Neuroline Monopolar-kabeln som har en 1,5 mm 
DIN-kontakt av standardtyp till utrustningen.

3.  Ta bort skyddshylsan.
4.  Kasta nålelektroden i tillämplig avfallsbehållare efter avslutat 

bruk. Får inte återanvändas eller omsteriliseras.

Kullanma talimatları
Tek kullanımlık Monopolar İğne Elektrodu 
(elektrot kablosu olmadan)

Kullanım Amacı
Ambu Neuroline Atılabilir Monopolar iğne elektrodları 
elektromyografi (EMG) uygulamaları için kaydedilen kas 
hareketleri için yapılmıştır.
Ambu Neuroline InojectTM iğne elektrodları tek kullanımlıktır.

Önlemler
1.  Ambu® Neuroline Monopolar İğne Elektrodu 

nöropsikolojik muayene konusunda eğitim almış sağlık 
uzmanları tarafından kullanılmalıdır.

2.  Tek kullanımlıktır. Ürünün yeniden kullanımı enfeksiyonla-
ra sebep olan kontaminasyona yol açabilir.

3.  Bu cihazı yıkamayın veya sterilize etmeyin, çünkü bu 
işlemler cihaz üzerinde zararlı kalıntı bırakabilir veya 
cihazın arızalanmasına neden olabilir. Cihazın tasarımı ve 
kullanılan malzeme geleneksel temizlik ve sterilizasyon 
işlemleri ile uyumlu değildir.

4.  Elektrotlar yalnızca IEC 60601-1 ile uyumlu Elektromyog-
rafi (EKG) uygulamaları izleme cihazları ile kullanılmalıdır

5.  Kullanım sırasında elektrotlar, istenmeyen radyo frekans 
girişimini (RFI) en aza indirmek için elektromanyetik 
girişim (EMI) yaratan ekipmandan olabildiğince uzağa 
yerleştirilmelidir.

6.  Poşet hasar görmüş veya açılmışsa, ürünü kullanmayın.
7.  Yalnızca reçeteyle satılır. 

Sterilizasyon
Etilen oksit sterilizasyonu (ETO) ile sterilize edilir. 

Ambalaj
Bir poşette bir problu elektrot. 

Kullanım Talimatları
1.  Steril poşeti sıyırarak açın ve tek kullanımlık problu  

elektrotu çıkarın.
2.  Elektrod kablolu tek kullanımlık iğne elektrodunu standart  

1,5 DIN konnektörü taşıyan Ambu Neuroline Monopolar 
kablosuna, ekipmana bağlayın.

3.  Koruyucu boruyu çıkarın.
4.  Kullanma sonrasında, prob elektrodu belirtilen bir kaba atın. 

Yeniden kullanmayın veya yeniden sterilize etmeyin.

使用说明
一次性 Ambu®  Neuroline 单极

神经针电极（不带导线）

预期用途
Ambu Neuroline  单极针电极用于肌电图（EMG）应用的肌肉
活动记录。
针电极仅供一次性使用。

注意事项
1.  只有接受过神经生理学检查培训的医疗专业人士才可

使用 Ambu® Neuroline 单极针电极。
2.  仅供一次性使用。重复使用产品可产生污染， 

导致感染。
3.  切勿浸泡，冲洗或者对该装置进行消毒，这样做会留

下有害的残余物或者导致装置出现故障。 本装置的设
计及所用材料不适用于传统的清洁和消毒程序。

4.  电极只能与符合 IEC 60601-1 标准的肌电图 (EMG) 一同
使用。

5.  使用时，电极应放在距离会产生电磁干扰 (EMG) 的设备
尽量远的位置，避免意外射频干扰 (RFI)。

6.  如果使用前发现单独的包装袋有损坏或已打开，请不
要使用。

7.  仅做处方器械使用。

消毒/灭菌
使用环氧乙烷进行消毒/灭菌 (ETO)。

包装
每袋一个针电极。

使用说明
1. 拆开无菌袋并拿出一次性使用针电极。
2.  将不带导线的一次性使用电极针连接至匹配的 Ambu 

Neuroline 单极线缆，其标配 1.5 DIN 接头连接至设备
3. 移除保护管。
4.  使用后，将针电极丢弃到指定容器内。不要重复使用或重

复灭菌/消毒。
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Инструкция по применению
Одноразовый монополярный  
неврологический игольчатый электрод  
Ambu® Neuroline (без выводного провода)

Назначение
Монополярный игольчатый электрод Ambu® Neuroline 
предназначен для регистрации мышечной активности с 
помощью электромиографа (ЭМГ).
Игольчатые электроды предназначены только для 
однократного применения. 

Меры предосторожности
1.  Использование монополярного игольчатого 

электрода Ambu® Neuroline разрешено только 
медицинским работникам, владеющим техникой 
проведения нейрофизиологических обследований.

2.  Только для однократного применения. Повторное 
использование изделия может вызвать заражение,  
что приводит к развитию инфекций. 

3.  Не замачивайте, не мойте и не стерилизуйте 
устройство, так как в результате этих процедур на нем 
могут остаться вредоносные остаточные вещества или 
это может привести к нарушению работы устройства. 
Конструкция устройства и используемый в нем 
материал несовместимы с традиционными 
процедурами очистки и стерилизации.

4.  Электроды следует использовать только с теми 
электромиографами, которые соответствуют 
стандарту IEC 60601-1.

5.  При использовании электроды следует располагать 
как можно дальше от оборудования, являющегося 
источником электромагнитных помех, чтобы свести к 
минимуму нежелательные радиопомехи.

6.  Запрещается использовать электроды, если 
индивидуальная упаковка оказалась поврежденной 
или открытой.

7.  Только для терапевтических целей. 

Стерилизация
Стерилизовано этиленоксидом. 

Упаковка
Один игольчатый электрод в упаковке. 

Указания по применению
1.  Вскрыть стерильную упаковку и извлечь одноразовый 

игольчатый электрод.
2.  Подключить одноразовый игольчатый электрод без 

выводного провода к соответствующему монополярному 
проводу Ambu Neuroline, оборудованному стандартным 
разъемом DIN 1,5 мм, который подключается к 
оборудованию.

3.  Снять защитную трубку.
4.  После использования выбросьте игольчатый электрод в 

специальный контейнер. Повторное использование или 
повторная стерилизация запрещены.
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Ambu® ir reģistrēta preču zīme, kas pieder Ambu A/S, Dānija
Ambu A/S ir sertificēta saskaņā ar ISO 13485 

Ambu® is een geregistreerd handelsmerk van Ambu A/S, Denemarken
Ambu A/S is gecertificeerd conform ISO 13485 

Ambu® er et registrert varemerke for Ambu A/S, Danmark
Ambu A/S er sertifisert etter ISO 13485 

„Ambu“® yra bendrovės „Ambu A/S“ (Danija) prekių ženklas
„Ambu A/S“ yra sertifikuota pagal ISO 13485 standartą 

Ambu® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Ambu A/S z siedzibą w Danii
Firma Ambu A/S posiada certyfikat ISO 13485

Ambu® – зарегистрированный товарный знак Ambu A/S, Дания
Ambu A/S сертифицирован в соответствии с ISO 13485 

Ambu® é uma marca comercial registada de Ambu A/S, Dinamarca
A Ambu A/S encontra-se certificada de acordo com a ISO 13485

Ambu® este o marcă comercială înregistrată a Ambu A/S, Danemarca
Ambu A/S este certificată în conformitate cu ISO 13485 

Ambu® je registrirana blagovna znamka podjetja Ambu A/S, Danska
Sistem Ambu A/S je certificiran v skladu s standardom ISO 13485 

Ambu® är ett registrerat varumärke som tillhör Ambu A/S, Danmark
Ambu A/S är certifierat enligt ISO 13485 

Ambu® Danimarka menşeli Ambu A/S’nin tescilli ticari markasıdır
Ambu A/S, ISO 13485 uyarınca sertifikalandırılmıştır 

Ambu® 是丹麦 Ambu A/S 的注册商标
Ambu A/S 已通过 ISO 13485 认证 

Ambu® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Ambu A/S, Dánsko
Spoločnosť Ambu A/S je držiteľom certifikátu podľa normy ISO 13485 


